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	CHAINE D'ETALONNAGE INTERNE DEBITMETRE LIQUIDE
	FIC. 43

05/04/03

A


Désignation
:
Compteur à turbine


N° certificat

: D01200215
Marque
:
G.P.I.




Essai


: Précision à 20°C

Type

:
204LMS150MA2


Etalonnage effectué par : PH. ROUSSEL

DN (mm)
:
Sans objet



Responsable étalonnage : PH. ROUSSEL

N° de série
:
4398728MFD999


Date


: 20/02/2015
N° d'identification

: Sans objet

Valeur de fin d'échelle (l/min)
: 10

Valeur théorique de l'impuls. (l)
: Sans objet

T. d'étalonnage


: 20°C

Fluide




: Eau

Pression relative


: 1,5 bar

Grandeur mesurée


: Débit volumique, valeur lue sur l'afficheur

Grandeur calculée


: Erreur sur le débit

Unité débit



: dcl

Banc




: Plate-forme 1 500 kg / 0.1 kg – n° 9936195

Incertitude sur la valeur lue (l/min)
: 0.01

Observation du montage

: Raccordement de la turbine avec une tuyauterie souple






 de diamètre 27 mm x 3 mm

	Numéro de l'essai
	Débit visé (l/min)
	Débit lu sur l'appareil (l/min)
	Débit de référence (l/min)
	Erreur relative sur le débit (‰)

	1
	10.00
	10.09
	10.08
	1.0

	2
	50.00
	49.90
	49.92
	0.4

	3
	80.00
	80.80
	80.87
	0.9

	4
	100.00
	100.10
	100.15
	0.5

	5
	120.00
	120.15
	120.05
	0.8

	6
	60.00
	60.12
	60.16
	0.7

	7
	20.00
	19.90
	19.92
	1.0


Signature du responsable
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